
1) Prendere la siringa contenente il tessuto 

collegarla al GEMS NanoTransfer nella parte 
superiore (vedi Fig.3), collegare una siringa 
vuota nella parte laterale e fare un unico 
trasferimento di materiale ottenendo il 
NanoFat  (TNF). (vedi Fig.4).

2) Utilizzare i GEMS Anaerobic Transfer per 
trasferire il NanoFat nella siringa da 10cc.
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